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Sakerhetsmeddelande till marknaden

Kaskad fristdende toalettstol — Faltkorrigering
Artnr: 80302012, UDI-nr: 7320450085253 o ——
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Basta kund,
Vi utfardar denna sdkerhetsinformation fér att informera anvandare och vardinrattningar om en
korrigerande atgard gallande den ovan namnda medicintekniska produkten. Meddelandet beskriver
bakgrunden och genomférandet av faltkorrigeringen.

Bakgrund:

Ett litet antal rapporter (mindre &n 0,1 % av sélda enheter) indikerar att den fristdende toalettstolen kan
deformeras eller ga sénder vid hog eller upprepad belastning pa armstéden. Detta innebar en potentiell
risk for skada om ramen skulle brista under anvandning.

Faltkorrigering:

For att minska risken erbjuder vi ersattningsenheter for alla potentiellt
berdrda produkter.

Fortsatt anvandning ar séker sa lange ingen synlig deformation
férekommer, enligt illustrationen. Om sadan deformation upptacks
maste produkten omedelbart tas ur bruk.

Alla enheter kommer att ersattas successivt under de kommande
manaderna.

Vi beklagar eventuella besvar och ber vanligen att detta meddelande delas med all relevant personal samt
med organisationer dar produkten kan ha levererats.

Vid fragor eller funderingar, vanligen kontakta din lokala forsaljningsrepresentant eller distributor.

Vi forvantar oss att denna faltkorrigering ar avslutad fére utgangen av 2026.

Detta meddelande har skickats till relevant tillsynsmyndighet.

Anderstorp 2025-09-18
Vanligen,
Lars-Erik Gardeskog
Quality Manager, PRRC

Etac Supply Center AB
SRN: SE-MF-000001230
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Artnr Produktnamn Distribution

Alla leveranser som skickats frdn Anderstorp
mellan juli 2020 och mars 2025.

80302012 Kaskad fristaende toalettstol . .
Berorda serienummer:

100001 - 105600
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